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IZVESTAJ O ANALIZI VODE

| Predmet ispitivanja
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Poslovno ime i sediste
naruéioca posla'

NABAVKE

Trg Revolucije 45/2,16000 LESKOVAC

GRAD LESKOVAC — GRADSKA UPRAVA,ODELJENJE ZA JAVNE

| izvi§ioca

Poslovno ime i sediste

Institut za zastitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

| 1

Akreditacija

'Reéenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 01.03.2024. godine |
Akreditacionog tela Srbije

Ovlascéenje

Resenje broj 1237800 2024 14843 000 000 000 001 od 16.04.2024. godine,
Ministarstvo poljoprivrede i zadtite Zivotne sredine, Beograd za obavljanje

1zi¢ko-hemijskih, senzornih i mikrobiologkih ispitivanja otpadnih, povrsinskih
| i podzemnih voda, kao i uzorkovanja voda (povrsinske, podzemne i otpadne).

Broj radnog naloga

i RN04-08-361/24

broj izvestaja
_| (po radnom nalogu)

Datum prijema uzorka/uzoraka u laboratoriju | 26.08.2024.

1. Rezultari ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.

2. Ivestaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti, bez odobrenja laboratorije.

3. Laboratorija Je odgovorna za sve informacije date u izveStaju, osim za one dobijene od korisnika (oznakd').
4.

3.

Rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen (kada je uzorak dostavio korisnik).

Datum (period) Datum potetka analiza 26.08.2024.
1spitivanja S -
Datum zavrietka analiza 02.09.2024.
T INSTITUT ZA ZAS T AR
RS Broj DIOQ—%%\q’Ow -
Broj izvestagjai 7 0509 . ' 1M .
datum
Epomena

Laboratorija primenjuje pravilo odlucivania - binarno pravilo jednostavnog prikvatanja, nivo poverenja 95%.

Q7-04-02/9
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@ Izvestaj o analizi vode

I PODACI O UZORKU / UZORCIMA
R.br. | ID broj Naziv uzorka - -
_1. VO0868/1 | PovrSinska voda — JuZna Morava, 100-200m pre uliva reke Veternice
2. | V0868/2 | Povrsinska voda — Veternica 100m pre uliva u Juznu Moravu ]
3. | V0868/3 | PovrSinska voda — Juzna Morava, 100-200m posle uliva reke Veternice
PovrSinska voda — Veternica u delu vodotoka posle industrijske zone — most na
4. | V0868/4 . S
starom autoputu (izlaz iz grada)
5. | V0868/5 | Povriinska voda — Jablanica — Vinara¢ki most -
6. | V0868/6 | PovrSinska voda — Veternica u delu vodotoka kod zatvora (ulaz u grad) N
7. | V0868/7 | Povrsinska voda - Veternica u delu vodotoka uliva Cukleni¢ke reke (Stojkovcee)
8. | VO868/8 | Povriinska voda — CukleniZka reka (kod Stojkovca) pre uliva u reku Veternicu
9. | V0868/9 | Povrsinska voda — Veternica 100m posle uliva Vuéjanke
10. | V0868/11 | Povrsinska voda — Vucjanka 100m pre uliva u Veternicu
11, | ' V0868/12 | PovrSinska voda — Veternica 100m pre uliva Vuéjanke
' I PODACI O UZORKOVANJU -
Plan uzorkovanja [ RN04-08-361/24/ PU od 02. 08.2024.

| X Uzorkovanje izvrSilo osoblje Laboratorije | ] Uzorak dostavio naruéilac

| .
Datum 1 vreme

Uzorkovano 26.08.2024. Vreme uzorkovanja 06:45-11:35h. Transport
uzoraka u termoizolacionoj prenosnoj komori, temperatura komore +4,0°C;

uzorkovanja temperatura vazduha od +20°C do +27.8°C. Uzorkivaé Nikola Tomig.
Uzorci konzervisani na terenu prema PU. !
.. . Reke Juzna Morava, Veternica, Jablanica, Cukleni¢ka i Vuéjanka na
Lokacija uzorkovanja o
! teritoriji grada Leskovea
| Metoda uzorkovanja

SRPS EN ISO 5667-1:2023 (osim tadaka 8, 9 i 11), SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS EN ISO

5667-14;

SRPS ISO 5667-4:2019 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 4: Smernice za uzimanje
uzoraka iz prirodnih i ve$tackih jezera,

SRPS EN ISO 5667-6:2017 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 6: Smernice za uzimanje
uzoraka iz reka i potoka;

SRPS EN ISO 19458: 2009 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka za mikrobioloske analize;

Informacije o karakteristikama uzoraka i GPS koordinate za svaki uzorak

Rbr.| ID broj Opis uzorka GPS Koordinate
] I _ ,
I . . e . .. 43°03'55"N
1. | VOB68/1 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 21°58'247E
2. | V0868/2 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 3“;’ °gg'§;'?}5\;]
[ ON&IAT M
3. | V0868/3 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 3?023';1;':1;
: ) I . ) 43°00'14"N o
| 4. | V0868/4 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpaflmh materija 21°56"25"E, B
(e} ’ "
5. | V0868/5 | slabo Zute boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija g?ogéégg
0g QN7 o
6. | VO868/6 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija | 3?022,2;:}5
05 AM1Q" o
7. | VO868/7 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija gogg,gg,:g
8. | 'V0868/8 | Zute boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 3?022‘%5}5’1\1
9. | V0868/9 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 3?023,82,:1;
10. | V0868/11 | Zute boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija g?ogi,g(l),:g
11. | V0868/12 | Zute boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija ;‘%Ogg,ggg
Q7-04-02/9 broj radnog naloga/izvestaja: RN04-08-361/24 /2 strana: 2/25



__C/) Izvestaj o analizi vode

III REZULTATI MERENJA

Rezultati fizi¢ko-hemijskog ispitivanja

V0868/1 Povriinska voda — JuZzna Morava, 100-200m pre uliva reke Veternice

TAmei Referentna
Ispitivani parametar sa mermom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
oo vrednost®
[ V0868/1
| Temperatura vode [°C]™* _ 21.8 | - | USEPA 170.1:1974
' pH vrednost™ - 7.94 6.5-8.5 | SRPS EN ISO 10523:2016
Suspendovane materije [mg/1| 10.40 B 25 Priru¢nik? metoda 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/I] | 722 min.7.0 SRPS EN 1SO 5814:2014 |
Zasi¢enost kiseonikom [%]"* 79.9 70-90 | SRPS ENISO 5814:2014 i
BioloSka potronja kiseonika (BPKs) [mg/1] | 268 | 4.5 | SRPS EN 1899-2:2009 |
Hemijska potro$nja kiseonika (HPK) [mg/1] . 80 | 15 05-04-450
Permanganatni indeks [mgQ4/1] 40 | 10 05-04-464
Amonijum jon [mgN/1] 0.098 | 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
Nitrati [mgN/1] B 0.701 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
_ Nitriti [mgN/1] B 0.028 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
_Ukupni fosfor [mgP/1] 020 | 0.20 | Priru¢nik P-V-16/A
Ortofosfati [mgP/1] 0.098 | 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
Hioridi [mg/1] 19.74 | 100 SRPS ENISO 10304-1:2009 |
Sulfati [mg/1| 2234 | 100 SRPS ENISO 10304-1:2009 |
Suvi ostatak na 105°C [mg/1] 196 | 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B |
Elektroprovodljivost na 20°C [;1S/cm] ™" 299 | 1000 SRPS EN 27888:2009 |
Bakar (Cu) [mg/l] <0.02 | 0.112(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011 |
Cink (Zn) [mg/1] <0.03 | 2.000 (0.2)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Hrom ukupni (Cr) [mg/l] <0.006 | 0.050 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
 Gvozde (Fe) [mg/l] 0.227 | 0.500(0.3)*** | SRPS ENISO 11885:2011
“Mangan (Mn) [mg/1] - 0.077 | 0.100 SRPS ENISO 11885:2011
Olovo (Pb) [me/1] <001 | 20T | SRPSENISO 11885:2011
| Kadm | 0.005%¥* .
admijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.0009"+ SRPS EN ISO 11885:2011
. . 0.05%**
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0.034)+++ SRPS EN ISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] | <0001 |  0.001 SRPS ISO 6439:1997*
r;\lil/‘iinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 05-04-454
. Ukupna tvrdoéa [mgCaCOs/1] 128.5 - Priru¢nik 2 metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Graniéne vrednosti zagadujulih materija u poviSinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno IT klasu povrinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS”, br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. | Tip 2- velike reke, dominacija srednjeg nanosa, izuzev reka podrucja Panonske nizije

FPravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011)

% . .
Parametri radeni na terenu

*E% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI. glasnik SRS, br. 31/82) za I'i I klasu
*van obima akreditacije.

T Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)

Q7-04-02/9 broj radnog naloga/izvestaja: RN04-08-361/24 /2 strana: 3/25



@ Izvestaj o analizi vode

V0868/2 Povriinska voda — Veternica 100m pre uliva u Juznu Moravu

‘ ST Referentna
| Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost dnost* Metoda ispitivanja
vrednost
[ V0868/2
| Temperatura vode [°C]" 20.9 - US EPA 170.1:1974
pH vrednost™ 8.14 6.5-8.5 | SRPS EN ISO 10523:2016
| Suspendovane materije [mg/l] 10.80 25 Priru¢nik? metoda 2540 D ]
| Rastvoren kiseonik [mg/l] ™ 7.55 min.7.0 SRPS ENISO 5814:2014
| Zasic¢enost kiseonikom [%]"* 81.3 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
;_Bioloﬁka potroSnja kiseonika (BPKs) [me/]] 2.10 5.0 SRPS EN 1899-2:2009
| Hemijska potrognja kiseonika (HPK) [mg/1] 7.4 15 (05-04-450
| Permanganatni indeks [mgOy/1] 3.36 | 10 Q5-04-464
Amonijum jon [mgN/l| <0.078 | 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
Nitrati [mgN/1] 0.612 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti [meN/1] 0.030 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/1] 0.31 020 | Priru¢nik? P-V-16/A .
Ortofosfati [mgP/1] B 0.10 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi [mg/1] 9.57 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati [mg/1] 23.97 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Suvi ostatak na 105°C [mu/1] 191 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B
Elektroprovodljivost na 20°C [uS/cm]** 238 1000 . SRPS EN 27888:2009 B
Bakar (Cu) [mg/1] <0.02 0.112 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
 Cink (Zn) [mg/1] <0.03 | 2.000(0.2)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Hrom ukupni (Cr) [mg/1] <0.006 | 0.050 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
GvoZde (Fe) [mg/l] 0.273 0.500 (0.3)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/1] 0.048 | 0.100 | SRPSENISO 11885:2011 |
Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 88?;1: SRPS ENISO 11885:2011
.. 0.005%**
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.0009*++ SRPS EN ISO 11885:2011
. . | 0.05%*+*
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 O (0.034) SRPS EN ISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] B <0.001 | 0.001 SRPS ISO 6439:1997*
{’;\:ﬁ]inski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 05-04-454
| Ukupna tvrdo¢a [mgCaCO3/1| 136.5 - | Priru¢nik 2 metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija

u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo

dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS" br. 50/2012). Tabela 1. Graniéne vrednosti zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno 11 klasu povrsinskih voda.
Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavljena u "Sluzbenom glasniku SRS", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢&. 280.

Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrsinskih i podzemnih voda. Pravilnik Je objavijen u "SluZbenom glasniku RS", br. 72/2023
0d 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. I Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa

podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011)
** Parametri radeni na terenu

*** Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI. glasnik SRS”, br. 31/82) za i Il klasu

"van obima akreditacije.

Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za

njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)

Q7-04-02/9 broj radnog naloga/izvestaja: RN04-08-361/24 / 2

strana:

4725



@ Izvestaj o analizi vode

V0868/3 Povriinska voda — JuZzna Morava, 100-200m posle uliva reke Veternice

‘ e Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
vrednost*

- V0868/3 o o L

| Temperatura vode [°C|™ 224 - | US EPA 170.1:1974

| pH vrednost™ 841 r 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016

_ Suspendovane materije [me/1] 10.80 25 | Priru¢nik? metoda 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/1] ** 7.80 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014

| Zasi¢enost kiseonikom [%]"™ 83.3 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
Biolo$ka potrosnja kiseonika (BPKs) [mg/1] B 2.00 4.5 SRPS EN 1899-2:2009
_Hemijska potro3nja kiseonika (HPK) [mg/1] 7.0 15 05-04-450

_Permanganatni indeks [mgOy/]] 2.96 10 05-04-464

Amonijum jon [mgN/1] <0.078 ~0.10 SRPS EN ISO 14911:2009

" Nitrati [mgN/1] 0.586 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009

| Nitriti [mgN/1] 0.029 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/1] 0.20 0.20 Priru¢nik" P-V-16/A

Ortofosfati [mgP/1] 0.091 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi [mg/1] 15.65 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati [mg/1] 20.09 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Suvi ostatak na 105°C [mg/1] B 188 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B

. Elektroprovodljivost na 20°C [uS/cm] ™ 238 | 1000 SRPS EN 27888:2009

Bakar (Cu) [mg/1] - <0.02 0.112 (0.1)*** | SRPS EN ISO 11885:2011

| Cink (Zn) [mg/1] <0.03 2.000 (0.2)*** | SRPS ENISO 11885:2011

. Hrom ukupni (Cr) [mg/l] <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011

| Gvozde (Fe) [mg/] 0.176 | 0.500 (0.3)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/1] - 0.063 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 8:8?;: SRPS EN ISO 11885:2011

3y . 0.005%** | |
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.0009++ SRPS EN ISO 11885:2011
IR 0.05%+* |

| Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0.034) SRPS ENISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] <0.001 0.001 | SRPS ISO 6439:1997* |

| E;)lxriinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 05-04-454

Ukupna tvrdo¢a [mzCaCO3y/1] 124.0 - Priru¢nik » metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujuéih mbterija u povrsinskim i_pogzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela I. Granicne vrednosti zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povr§inskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku S

Zakona - SRS, 33/75-689.

", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢&. 280.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrsinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS”, br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 2- velike reke, dominacija srednjeg nanosa, izuzev reka podrucja Panonske nizije
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa

podzemnih voda ("Sl. glasnik RS”, br. 74/2011)
** Parametri radeni na terenu

**% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI glasnik SRS”, br. 31/82) za Ii Il klasu

Tvan obima akreditacije.
ok

njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs”, br. 24/2014)

Q7-04-02/9
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_/C_) Izvestaj o analizi vode

V0868/4 Povriinska voda — Veternica u delu vodotoka posle industrijske zone — most na starom

autoputu (izlaz iz grada)

s Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost N Metoda ispitivanja
B V0868/4 vrednost
Temperatura vode [°C|™ 18.7 - US EPA 170.1:1974
pH vrednost™ 8.45 6.5-8.5 SRPS ENISO 10523:2016
Suspendovane materije [me/1] 11.20 25 Priru¢nik® metoda 2540 D
| Rastvoren kiseonik [mg/1] _'_* 7.60 min.7.0 | SRPS ENISO 5814:2014
| Zasi¢enost kiseonikom [%]"* 78.6 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014 B
Biologka potro$nja kiseonika (BPKs) [mL/l] 2.15 5.0 | SRPS EN 1899-2:2009
' Hemijska potro§nja kiseonika (HPK) [mg/1] 7.8 15 (05-04-450 - |
| Permanganatni indeks [mgOy/1] 3.12 10 Q5-04-464
| Amonijum jon [mgN/1] - <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911: 2009
~Nitrati [mgN/l] . 0.847 3.0 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
_Nitriti [mgN/1] 0.015 0.03 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Ukupni fosfor [mgP/1] 0.30 0.20 Priru¢nik? P-V-16/A
. Ortofosfati [mgP/1] 0.10 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi [mg/1] 8.80 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
~Sulfati [mp/1] 22.84 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Suvi ostatak na 105°C [my/1] 191 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B
Elekiroprovodljivost na 20°C [uS/cm] ™ 248 1000 SRPS EN 27888:2009 __
Bakar (Cu) [mg/l] <0.02 0.112 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
_Cink (Zn) [mg/1] | <003 | 2.000(0.2)*** | SRPS ENISO 11885:2011
_Hrom ukupni (Cn) mg/l] <0.006 | 0.050 (0. 1)*** SRPS EN ISO 11885:2011
' | Gvozde (Fe) [mg/1] 0.300 0.500 (0. 3)*** | SRPS ENISO 11885:2011

| Mangan (Mn) [mg/l] ) | 0.053 0.100 | SRPS EN ISO 11885:2011 ]

R 0.05%** |
Olovo (Pb) [mg/l] <0.01 0014+ | SRPSENISO 11885:2011
L | 0.005%k% _
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 00000+ | SRPSENISO 11885:2011
L 0.05%%* N

Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0034)+ | SRPSENISO 11885:2011
| Fenolni indeks [mu/]] | <0.001 0.001 SRPSISO 6439:1997° |
| F;Yl/';mskl aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 Q5-04-454

rUkuiwna tvrdo¢a [mgCaCO;/1] | 136.5 - Priru¢nik ¥ metoda 2340C |
*Uredba o granicnim vrednostima zagadujuéih materya u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno 11 klasu povrsinskih voda.
Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavljena u "Sluzbenom glasniku SRS", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: &l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.
Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrsinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 3- Mal i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge

Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povesinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011)

** Parametri radeni na terenu
#&* Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI glasnik SRS", br. 31/82) za Ii II klasu
*van obima akreditacije.

“*Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i priovitetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("'sl. glasnik rs”, br. 24/2014)
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C/) Izvestaj o analizi vode

V0868/5 Povriinska voda — Jablanica — VinaraZki most

e Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom ._vrednost | N Metoda ispitivanja
V03685 vrednost
‘ Temperatura vode [°C]" 20.7 - US EPA 170.1:1974
| pH vrednost™ 7.78 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
iﬁspendovane materije [mg/1] 11.60 25 Priru¢nik® metoda 2540D |
Rastvoren kiseonik [mg/1]** 7.47 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014
Zasi¢enost kiseonikom [%]™ ) 78.4 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
Bioloska potrosnja kiseonika (BPKs) [mg/1] 2.50 5.0 SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potro$nja kiseonika (HPK) [mg/1] 8.9 135 (05-04-450
Permanganatni indeks [mgQO,/1] 3.44 10 05-04-464
Amonijum jon [mgN/l] . <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
Nitrati [mgN/1 - 5.73 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti [mgN/l] | 0.073 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/1] 034 0.20 | Prirugnik? P-V-16/A
Ortofosfati [mgP/1] B 0.11 0.10 | SRPS ENISO 10304-1:2009 |
Hloridi [mg/]] 72.12 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
Sulfati [mg/1] 79.41 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009 ]
Suvi ostatak na 105°C [mg/1] 602 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B |
Elektroprovodljivost na 20°C [S/cm| ** 688 | 1000 SRPS EN 27888:2009 |
Bakar (Cu) [mg/1] <0.02 | 0.112(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/]] | <0.03 | 2.000(0.2)*** | SRPS EN ISO 11885:2011 .
Hrom ukupni (Cr) [mg/1] <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011 |
Gvozde (Fe) [mg/1] - 0.061 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011 !
Mangan (Mn) [mg/]] 0.117 | 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011 |
Olovo (Pb) [mg/1] <001 | 2O | sres ENIsO 118852011 |
. ) [ 0.005% |
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 | 00015 SRPS ENISO 11885:2011 |
o 1 [ 0.05% I
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 : (0.034)7 SRPS EN ISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] | <0.001 | 0.001 SRPS ISO 6439:1997" |
; Egz;iinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <005 ] 0.200 Q5-04-454 !
Ukupna tvrdo¢a [mzCaCOy/1] | 3715 | - Prirugnik  metoda 2340 C i

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS”. br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujuéih materija u povriinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujucih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrSinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢&. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br, 74/2011)

** Parametri radeni na tereny

**% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI glasnik SRS”, br. 31/82) za I'i Il klasu

"van obima akreditacije.

*Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs”, br. 24/2014)
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@ Izvestaj o analizi vode

V0868/6 Povrsinska voda — Veternica u delu vodotoka kod zatvora (ulaz u grad)

o Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
YT vrednost*

. V0868/6

Temperatura vode [°C|" 18.9 - US EPA 170.1:1974

pH vrednost™ 8.47 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
Suspendovane materije [mg/]] 10.40 25 Priru¢nik® metoda 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/1] ™ 7.81 min.7.0 | SRPS ENISO 5814:2014
 Zasicenost kiseonikom [%]™ 85.4 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
. BioloSka potrosnja kiseonika (BPKs) [mg/1] 1.90 5.0 SRPS EN 1899-2:2009
| Hemijska potro3nja kiseonika (HPK) [mg/1] 7.5 | 15 5-04-450
 Permanganatni indeks [mgO,/1] B 3.28 10 05-04-464

Amonijum jon [mgN/l| <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009

Nitrati [mgN/1] - 0.666 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
| Nitriti [mgN/1] 0.009 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
[ Ukupni fosfor [mgP/1] 0.20 0.20 Priru¢nik!) P-V-16/A B
| Ortofosfati [mgP/1] - 0.072 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
| Hloridi [mg/1] 7.18 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009

Sulfati [mg/]] - 21.28 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009

Suvi ostatak na 105°C [mg/1] - | 180 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B

Elektroprovodljivost na 20°C [uS/cm] ™ 227 1000 SRPS EN 27888:2009
| Bakar (Cu) [mg/1] <0.02 0.112 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
| Cink (Zn) [mg/1] <0.03 2.000 (0.2)*** | SRPS EN ISO 11885:2011 |
| Hrom ukupni (Cr) [mg/1] - <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011 |
| Gvozde (Fe) [my/l] 0.247 | 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011 |
| Mangan (Mn) [my/]] 0.032 0.100 | SRPS EN ISO 11885:2011

Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 88?:?: SRPS EN ISO 11885:2011

" 0.005***
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.0009+ SRPS EN ISO 11885:2011
s ) 0.05%**

Nik! (Ni) [mg/1] <0.008 (0.034y~ | SRPS EN ISO 11885:2011

Fenolni indeks [my/1] <0.001 0.001 | SRPS ISO 6439:1997" -

f;\;l/’f}inski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 | Q5-04-454
| Ukupna tvrdoca [mgCaCO4/1] 140.5 - | Priruénik » metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujuéih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njthovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Graniéne vrednosti zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujucih materija za dobar ekoloski status odnosno Il klasu povriinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrsinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog . Tabele 2024. Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011)

™ Parametri radeni na terenu

#%% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI. glasnik SRS", br. 31/82) za Ii Il klasu

“van obima akreditacije.
"Uredba o graniénim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)
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@ Izvestaj o analizi vode

V0868/7 Povriinska voda — Veternica u delu vodotoka uliva Cukleni¢ke reke (Stojkovce)

i) Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
nera~ |  vrednost®
V0868/7 |

Temperatura vode [°C]"™ B 18.0 | - | US EPA 170.1:1974

pH vrednost™ | 825 | 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
_Suspendovane materije [mg/1] 9.20 | 25 | Priru¢nik? metoda 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/1| ** 747 | min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014

Zasi¢enost kiseonikom [%]" _ 754 | 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014

Biolo3ka potro$nja kiseonika (BPKs) [mg/1] 2.30 5.0 SRPS EN 1899-2:2009

Hemijska potrosnja kiseonika (HPK) [mg/1] 8.5 15 Q5-04-450

Permanganatni indeks [mgO,/1] 3.76 10 (05-04-464

Amonijum jon [mgN/1] <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009 |
| Nitrati [mgN/1| - 0.418 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009 '
| Nitriti [mgN/1] 0.030 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009 '
| Ukupni fosfor [mgP/1) 0.20 0.20 Priru¢nik! P-V-16/A ]
| Ortofosfati [mgP/1] | 0.09 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009
. Hloridi [me/1] | 4.59 100 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
_ Sulfati [mg/1] | 17.97 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Suvi ostatak na 105°C [mg/l] 163 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B
_Elektroprovodljivost na 20°C [uS/cm] ™ 197 1000 SRPS EN 27888:2009 -
~Bakar (Cu) [mg/l] <0.02 0.112 (0.1)*** | SRPS EN ISO 11885:2011

Cink (Zn) [mg/1] <0.03 2.000 (0.2)*** | SRPS ENISO 11885:2011

Hrom ukupni (Cr) [mg/1] <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011 |

Gvozde (Fe) [mg/1] 0.243 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011

Mangan (Mn) [mg/l] 0.031 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011

Olovo (Pb) [mg/]] <0.01 ggf::t SRPS EN ISO 11885:2011

.. 0.005%**

Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 00009 SRPS EN ISO 11885:2011
[ it e 0.05%+*

Nik! (Ni) [mg/1] < 0.008 (0.034) SRPS EN ISO 11885:2011

Fenolni indeks [mg/1] - | <0.001 0.001 SRPS ISO 6439:1997*
. lP ;Xﬁjinsm aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 Q5-04-454
| Ukupna tvrdoéa [meCaCQs/1] | 1115 - Priru¢nik 2 metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujubih materija u povriinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno If klasu povrsinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS”, br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o wivrdivanju vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Shizbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge

Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011)

** Parametri radeni na tereny

**% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI, glasnik SRS”, br. 31/82) za 1 i Il klasu
*van obima akreditacije.

T*Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)
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@ Izvestaj o analizi vode

V0868/8 Povriinska voda — Cuklenitka reka (kod Stojkovca) pre uliva u reku Veternicu

Izmerena | Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
vrednost*
V0868/8 .
| Temperatura vode [°C|™ 19.2 - US EPA 170.1:1974
| pH vrednost™ 7.83 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
Suspendovane materije [mg/1 24.80 25 Priru¢nik® metoda 2540 D
| Rastvoren kiseonik [mg/1] ** 7.0 min.7.0 | SRPS ENISO 5814:2014 .
| Zasiéenost kiseonikom [%]"" 72.8 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
'E)loéka potro3nja kiseonika (BPKs) [mg/1] 3.10 4.0 SRPS EN 1899-2:2009
_Hemijska potrosnija kiseonika (HPK) [mg/1] 12.0 15 05-04-450
Permanganatni indeks [mgOy/1] 4.88 10 | 05-04-464
Amonijum jon [mgN/l] 0.096 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
Nitrati [mgN/1] | 0.623 3.0 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti [mgN/1] ~ 0.030 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/1) 0.47 0.15 Priru¢nik? P-V-16/A
Ortofosfati [mgP/1] | 0.6 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009
_Hloridi [mg/1] o | 1350 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati [mg/1] | 1029 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
_Suvi ostatak na 105°C [mg/1] | 150 1000 Priruénik® metoda 2540 B
. Elektroprovodljivost na 20°C [uS/cm] ** 185 1000 SRPS EN 27888:2009 |
| Bakar (Cu) [mg/]] <0.02 | 0.040(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
. Cink (Zn) [mg/1] <0.03 | 1.000(0.2)*¥** | SRPS EN ISO 11885:2011
. Hrom ukupni (Cr) [mg/1] - <0.006 | 0.050 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
. Gvoide (Fe) [mg/l] 0.616 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/1] - 0.100 0.100 | SRPS ENISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 88?::: SRPS EN ISO 11885:2011
. 0.005%#*
Kadmijum (Cd) [mg/1] < 0.0004 000045+ SRPS EN ISO 11885:2011
Nild (NI [ 0.05%%* .
ikl (Ni) [mg/1] [ <0.008 (0.034)+ SRPS EN ISO 11885:2011
| Fenolni indeks [mg/1 <0.001 0.001 SRPS ISO 6439:1997*
E;)lll/riinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 05-04-454
| Ukupna tvrdo¢a [mgCaCOy/1]| ~ 80.50 - | Priru¢nik ? metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujuéih materija u povrsinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujucih materija za dobar ekoloski status odnosno Il klasu povrsinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: &l. 280.

Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Shizbenom glasniku RS, br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 6- Mali vodotoci van podrucja Panonske nizije koji nisu obuhvaceni tipom 3 i 4, kao i
vodotoci koji nisu obuhvaceni Pravilnikom

Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS, br. 74/2011)

** Parametri radeni na terenu

*** Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI glasnik SRS", br. 31/82) za 1i Il klasu

“van obima akreditacije.

" Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)
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@ Izvestaj o analizi vode

V0868/9 Povriinska voda — Veternica 100m posle uliva Vuéjanke

SR [ Referentna |
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
Forore ol vrednost*
B V0868/9 e
Temperatura vode [°C|™" 16.8 - | US EPA 170.1:1974
| pH vrednost™ ) 8.13 6.5-8.5 SRPS ENISO 10523:2016
| Suspendovane materije [mg/1] 10.40 25 Priru¢nik? metoda 2540 D N
Rastvoren kiseonik [mg/1] ™" 7.40 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014
Zasicenost kiseonikom [%]" N 73.9 70-90 SRPS ENISO 5814:2014 ]
Bioloska potro3nja kiseonika (BPKs) [mg/1] 1.90 5.0 SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potrosnja kiseonika (HPK) [mg/1] 7.2 15 05-04-450
Permanganatni indeks [mgOy/1] 3.12 10 5-04-464
| Amonijum jon [mgN/1| <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
| Nitrati [mgN/1] 0.286 3.0 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Nitriti [mgN/1] 0.015 0.03 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Ukupni fosfor [meP/1) 0.29 0.20 | Prirugnik? P-V-16/A
| Ortofosfati [mgP/1] ) 0.10 0.10 .] SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hloridi [mg/1] 3.98 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
_Sulfati [mg/l] B 18.40 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Suvi ostatak na 105°C [mg/1] 161 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B
. Elektroprovodljivost na 20°C [11S/cm| ™ 193 1000 | SRPS EN 27888:2009
| Bakar (Cu) [mg/]] - - <0.02 | 0.122(0.1)*¥** | SRPS ENISO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/1] - <0.03 | 2.000(0.2)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Hrom ukupni (Cr) [mg/1] | <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
_Gvozde (Fe) [mg/1] 0.154 | 0.500(0.3)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/1] B 0.027 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/l] <001 oo | SRPSENISO 1188522011
. 0.005%** .
Kadmijum (Cd) [mg/1] < 0.0004 0.0009" " SRPS EN ISO 11885:2011
[ i o 0.05%*+
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0.034)" SRPS EN ISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] ] <0.001 0.001 SRPS ISO 6439:1997*
f;:f}inski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 | Q5-04-454
Ukupna tvrdoca [mgCaCOs/1] 124.5 - Priru¢nik ¥ metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 30/2012). Tabela I. Granicne vrednosti zagadujuéih materija u povriinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno Il klasu povr$inskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Stuzbenom glasniku SRS”, br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: . 280.

Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrsinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge
Pravilnik o parametrima ekoloskog | hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa

podzemnih voda ("SI. glasnik RS”, br. 74/2011)
** Parametri radeni na terenu

**% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS, br. 31/82) za 1 i II klasu

*van obima akreditacije.

" Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za

njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)
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@ Izvestaj o analizi vode

V0868/11 Povriinska voda — Vuéjanka 100m pre uliva u Veternicu

e Referentna
Ispitivani parametar sa mermom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
~roros | vrednost*
[ V0868/11 =
| Temperatura vode [°C|™* 21.8 | - US EPA 170.1:1974
| pH vrednost™ 8.13 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016 |
Suspendovane materije [mg/1] 5.20 25 Priru¢nik? metoda 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/1]** 785 min.7.0 | SRPS ENISO 5814:2014
Zasicenost kiseonikom [%]" 83.4 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
Bioloska potrosnja kiseonika (BPKs) [mg/1] 2.25 5.0 SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potronja kiseonika (HPK) [mg/1] 8.6 15 Q5-04-450
_Permanganatni indeks [mgQOy/1] 3.68 10 5-04-464 |
. Amonijum jon [mgN/1] <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
| Nitrati [mgN/1] 0.137 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Nitriti [mgN/1] 0.013 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Ukupni fosfor [mgP/1] 0.43 0.20 Priru¢nik! P-V-16/A |
_Ortofosfati [mgP/1] ~0.14 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009 _
Hloridi [mg/1] - 2.04 100 | SRPS ENISO 10304-1:2009
| Sulfati [mg/1] ~10.69 100 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Suvi ostatak na 105°C [mg/]] r_ 76 1000 Priru¢nik® metoda 2540 B
_Elektroprovodljivost na 20°C [uS/cm| ™ | 84 1000 | SRPS EN 27888:2009
| Bakar (Cu) [mg/l] - <0.02 0.022 (0.1)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
| Cink (Zn) [mg/l] <0.03 0.700 (0.2)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
| Hrom ukupni (Cr) [mg/1] <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Gvozde (Fe) [mg/l] 0.328 | 0.500(0.3)*** | SRPS ENISO 11885:2011
| Mangan (Mn) [mg/1] 0.016 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 88?:?: SRPS EN ISO 11885:2011
. 0.005%4+
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.00045 SRPS EN ISO 11885:2011
. : 0.05%++
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0.034)"+ SRPS EN ISO 11885:2011
_Fenolni indeks [mg/1] <0.001 0.001 | SRPSISO 6439:1997*
P]_I(r):fl;léjinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <005 0.200 Q5-04-454
Ukupna tvrdoéa [mzCaCOy/1] 42.50 - Prirucnik 2 metoda 2340 C |

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS”". br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujuéih materija u povriinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujubih materija za dobar ekoloski status odnosno Il klasu povrsinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Shuzbenom glasniku SRS, br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: &l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog . Tabele 2024. Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("S. glasnik RS”, br. 74/2011)

** Parametri radeni na terenu

**% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI, glasnik SRS", br. 31/82) za 1 i Il klasu

*van obima akreditacije.

***Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs”, br. 24/2014)
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V0868/12 Povriinska voda — Veternica 100m pre uliva Vuéjanke

| sy Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom  vrednost dnost* Metoda ispitivanja
_ | Voges/12 | VreUnos
| Temperatura vode [°C]"" 16.1 | - "USEPA 170.1:1974
| pH vrednost™ 8.17 | 6.5-8.5 | SRPS ENISO 10523:2016
| Suspendovane materije [mg/1] 8.40 25 Priruénik? metoda 2540 D
| Rastvoren kiseonik [mg/1] ** B 7.42 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014
| Zasiéenost kiseonikom [%]™ 75.8 70-90 SRPS ENISO 5814:2014
 Bioloska potrosnia kiseonika (BPKs) [mg/1] 1.90 5.0 SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potro$nja kiseonika (HPK) [mg/1] 7.4 15 5-04-450
Permanganatni indeks [mgQy/1] 312 10 (05-04-464
Amonijum jon [mgN/1] <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
' Nitrati [mgN/| 0.276 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti [meN/] 0.007 | 0.03 'SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/l] 042 | 0.20 Prirucnik! P-V-16/A
Ortofosfati [mgP/1] 014 | 0.10 | SRPS ENISO 10304-1:2009
Hioridi [mg/l] 325 | 100 'SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Sulfati [mg/1] B 18.83 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Suvi ostatak na 105°C [me/1] B 162 1000 Priru¢nik® metoda 2540 B
_Elektroprovodljivost na 20°C [pS/cm| ™ 190 1000 'SRPS EN 27888:2009 |
_Bakar (Cu) [mg/1] <0.02 0.122 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
| Cink (Zn) [mg/l] | <0.03 | 2.000(02)*** | SRPSENISO 11885:2011
Hrom ukupni (Cr) [meg/1] B < 0.006 0.050 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Gvozde (Fe) [mg/1] 0.300 0.500(0.3)*** | SRPS ENISO 11885:2011 B
Mangan (Mn) [mg/1] 0.050 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
| Olovo (Pb) [meg/l] <0.01 .| sRPSENISO 118852011
.. 0.005%**
Kadmijum (Cd) [mg/1] < 0.0004 0.0009+ SRPS EN ISO 11885:2011
o 0.05%*+ |
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0034 | SRPSENTSO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] <0.001 0.001 SRPS ISO 6439:1997*
IP;\:l/‘fJinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 Q5-04-454
Ukupna tvrdo¢a [mgCaCOs/1 115.5 - Priruénik » metoda 2340 C

*Uredba o graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Siuzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujucih materija u povrSinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno I klasu povriinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS”, br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI glasnik RS", br. 74/2011)

** Parametri radeni na terenu

*¥¥ Pravilnik o opasnim materijama v vodama ("SI glasnik SRS”, br. 31/82) za I i Il klasu

“van obima akreditacije.

" Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)

Izradio

Odobrio rezultate

[N

Laura Luki¢, master hemidar
Sef odseka za fizitko-hemijska ispitivanja
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Rezultati mikrobioloskih ispitivanja

I Izmerena vrednost
Ispitivani parametar sa mernom Referentna da ispitivani
jedinicom vrednost hSices Pl aeenia
] V0868/1
[ ) [
p . . .
Excherona o | tatee 48u10¢ 1x10*- 1x10°
: ; . ; | SRPS EN ISO 9308-
koliformnih bakterija — | )
| -Deo 2: (MPN) 2:2015
- : ; 3 3 4
(cfu/100 ml) | E. coli 9,8x10 1x10° - 1x10
Otkrivanje i odredivanje broja B |
crevnih enterokoka u povr§inskim i ; ) 3 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 1,2x10 4x10° - 4x10 1:2000
 (cfu/100 ml) - -
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 4 4 5 SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 + 1,6x10 Ix107- 1x10 6222:2010

2) °C tokom (68 = 4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS>, br. 50/2012).

Izmerena vrednost

Ispitivani parametar sa mernom 1 Referentna Metoda ispitivanja
jedinicom VO0868/2 vrednost ‘
Prebrojavanje i .
Escherichia coli E;’klg‘lfgé‘ne 1,3x10* 1x10¢ - 1x103
i koliformnih - SRPS EN ISO 9308-
bakterija - Deo 2:2015
2: (MPN) E. coli 1,3x10? 1x10* - 1x10*
(cfu/100 ml)
Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povriinskim i ) ) 5 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 9,2x10 4x107- 4x10 1:2009
(cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) ; 4 SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 8x10 1x10°- 1x10° 6222:2010

+2)°C tokom (68 = 4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).
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@ Izvestaj o analizi vode

Izmerena vrednost

2) °C tokom (68 + 4) h

Ispitivani parametar sa mernom Referentna Metoda ispitivanja
jedinicom V0868/3 vrednost

ey et | o | o

. : .. SRPS EN ISO 9308-
koliformnih bakterija 22015
- DGO 2: (MPN) - 3 3 _ 4 ’
(cfu/100 ml) E. coli 6,3x10 1x10° - 1x10
Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povrSinskim i ) ) N SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 7,8x10 Axl07-4x10 1:2009
(cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 3 4 5 SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 + 6,8x10 1x10° - 1x10 6222:2010

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).

Izmerena vrednost

Ispitivani parametar sa mernom Referentna .
\ jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
! VO0868/4
Prebrojavanje .
Escherichia coli Efklg‘;“:ne 1,7x10% 1x10° - 1x10°
i koliformnih / SRPS EN ISO 9308-
bakterija - Deo 2:2015
2: (MPN) E. coli 2,6x10° 1x10* - 1x10*
(cfu/100 ml)
Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povriinskim i 4 ) 5 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 1,2x10 4x107-4x10 1:2009
(cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 3 4 5 SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 8,510 Ix107- 1x10 6222:2010

| £2) °C tokom (68 £+ 4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).
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Izmerena vrednost

2)°C tokom (68 +4) h

Ispitivani parametar sa mernom Referentna da ispitivani
Jjedinicom vrednost g Sloce LRl
V0868/5
gﬁ?fiﬁfﬂi i Ibfaokltlef:‘giljt? - 48x10° BeI07- 110 SRPS EN ISO 9308-
koliformnih bakterija | 29015
- Deo 2: (MPN) . ’ 3 4 )
(cfw/100 mi) E. coli 1,9x10 1x10° - 1x10
Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povriinskim i ) ) 5 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 3x10 4x107-4x10 | 1:2009
(cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 5 4 5 SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 + 4,7x10 [x107- 1x10 6222:2010

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povr$inskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br, 50/2012).

Izmerena vrednost

Ispitivani parametar sa mernom Referentna L
jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
V0868/6 l
Prebrojavanje .
Escherichia coli ﬁit‘g’;‘;me 6,5x10? 1x10% - 1x108
1 koliformnih ; | SRPS EN ISO 9308-
bakterija - Deo 2:2015
2: (MPN) E. coli 7,3x10? 1x10* - 1x10*
(cfu/100 ml)
Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povrsinskim i ) ) | SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Dgo 1 (MPN) 6,8x10° 4x10° - 4x10° 1:2009
| (cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 2,3x10° 1x10% - 1x10° 6222:2010
| £2) °C tokom (68 = 4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).
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Izmerena vrednost

Ispitivani parametar sa mernom Referentna da ispitivani
jedinicom N vrednost oA SPUIEIE
. V0868/7
Exchenioha coii | bacee 26x10¢ 1x10%- 1x10°
. . . SRPS EN ISO 9308-
| koliformnih bakterija )
Deo 2: (MPN) 2:2015
- : . 3 3 4
(cfu/100 ml) E. coli 4,3x10 1x10° - 1x10
| Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povrinskim i 3 5 3 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 2,1x10 R10°= 410 1:2009
(cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 3 4 5 SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 + 7,9x10 Ix10° - 1x10 6222:2010

' 2) °C tokom (68 £4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS™, br. 50/2012).

Izmerena vrednost

Ispitivani parametar sa mernom Referentna C
jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
! V0868/8
Prebrojavanje [ .
Escherichia coli ti‘ﬁg‘r)f:ne 8,6x10 1x10% - 1108
i koliformnih | ~oremy | SRPS EN ISO 9308-
bakterija - Deo 2:2015
2: (MPN) E. coli 1,5x10* 1x10* - 1x10°
| (cfu/100 ml) | B
Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povrsinskim i 4 3 4 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) | 4.8x10 4x107-4x10 1:2009
| (cfu/100 ml) B ]
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 3 5 5 SRPS ENISO
temperatura i vreme inkubacije (22 8,5x10 [x10°-7,5x10 6222:2010

+2) °C tokom (68 + 4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“SI. glasnik RS”, br. 50/2012).
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Ispitivani parametar sa mernom
jedinicom

Izmerena vrednost

V0868/9

Referentna
vrednost

Metoda ispitivanja—‘

Prebrojavanje
Escherichia coli i
koliformnih bakterija

Koliformne
bakterije

1,6x10*

1x10* - 1x10°

- Deo 2: (MPN)

(cfu/100 ml) £ col

2.5x10°

1x10° - 1x10*

| SRPS EN ISO 9308-
2:2015

Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povrsinskim i
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN)
(cfu/100 ml)

1,2x10?

4x10? - 4x10°

SRPS EN ISO 7899-
1:2009

Ukupan broj kulturabilnih

mikroorganizama (cfu/ ml)

temperatura i vreme inkubacije (22 +
' 2) °C tokom (68 £ 4) h

4,5x10°

1x10* - 1x10°

SRPS EN ISO
6222:2010

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).

Izmerena vrednost

Ispitivani parametar sa mernom Referentna da ispitivani
jedinicom vrednost ietods ispitivamja
! VO868/11
| ~
P . . . |
Evcherioha coii | taane 22x10° 1x10°- 1x10°
. . y ! SRPS EN ISO 9308-
koliformnih bakterija — — )
Deo 2: (MPN) E2UIS
- : . 3 3 4
(cfu/100 ml) | E. coli 3x10 1x10° - 1x10
_Otkrivanje i odredivanje broja o
crevnih enterokoka u povriinskim i 3 5 , SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 1.1x10 4x107-4x10 1:2009
| (cfu/100 ml) -
| Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 3 4 s SRPS EN ISO
temperatura 1 vreme inkubacije (22 + 3,1x10 1x10° - 1x10 6222:2010

2) °C tokom (68 +£4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povr§inskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS>, br. 50/2012).

Q7-04-02/9

broj radnog naloga/izvestaja: RN04-08-361/24 / 2

strana: 18/25



@ [zvestaj o analizi vode

(m Izmerena vrednost
Ispitivani parametar sa mernom Referentna g K
jedinicom vrednost Sloes Spioiaa
V0868/12
Prebrojavanje .
Escherichia coli bKa(;cltlff:(r)i?;me 7,3x10° 1x10% - 1x10°
i koliformnih _ - SRPS EN ISO 9308-
| bakterija - Deo 2:2015
2: (MPN) E. coli 4,3x10° 1x10° - 1x10*
| (cfu/100 ml) -
‘ Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povriinskim i ) 5 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Do | (MPN) 6x10° 4x10% - 4x10° 1:2009
(cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) SRPS EN ISO
temperatgura i vrerrfe inkubacije (22 5,6x10° 1x10* - 1x10° 6222:2010

+£2)°C tokom (68 +4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).

Biljana Beslin

Q7-04-02/9

Visi analiti¢ar

, lﬁpl. biolog

Odobrio rezultate

A

o

i.’ 'r.,,:_:;//

Nikolina Zegdrac, dipl. biolog
y spec. mikrabiologije hrane
Sef odseka za mikrobiologka ispitivanja
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IV ZAKLJUCAK

Na osnovu fizi¢ko-hemijskih rezultata ispitivanja moZe se konstatovati da:

Za uzorak VO0868/1 ispitivani fiziko-hemijski parametri zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima propisanim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012)
Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagaduju¢ih materija u povrsinskim vodama. Tabela 3. Grani¢ne
vrednosti zagadujucih materija za dobar ekoloski status odnosno 11 klasu povrsinskih voda (Tip
2) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS",
br. 31/82) za 1 i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi¢ko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekologki
status.

Za uzorak V0868/2 ispitivani fizitko-hemijski parametar ukupni fosfor zadovoljava III klasu, dok
ostali parametri zadovoljavaju II klasu prema vrednostima predvidenim Uredbom o grani¢nim
vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012) Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih
materija u povrdinskim vodama. Tabela 3. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih materija za dobar
ckoloski status odnosno IT klasu povrsinskih voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti propisane
Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju
povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o
opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS", br. 31/82) za I i II klasu. Prema Pravilniku o
parametrima ekoloSkog i hemijskog statusa povriinskih voda i parametrima hemijskog i
kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi€ko-
hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar do umeren ekologki status.

Za uzorak VO0868/3 ispitivani fizicko-hemijski parametri zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima predvidenim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povr$inskim
1 podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br.
50/2012) Tabela 1. Graniéne vrednosti zagadujuéih materija u povrinskim vodama. Tabela 3.
Grani¢ne vrednosti zagadujucih materija za dobar ekologki status odnosno II klasu povr3inskih
voda (Tip 2) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik 15", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("SI. glasnik SRS",
br. 31/82) za T i 1I klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi¢ko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekoloski
status.

Za uzorak V0868/4 ispitivani fizitko-hemijski parametar ukupni fosfor zadovoljava III klasu, dok
ostali parametri parametri zadovoljavaju II klasu prema vrednostima predvidenim Uredbom o
grani¢nim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povrinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012) Tabela 1. Graniéne vrednosti
zagadujucih materija u povriinskim vodama. Tabela 3. Graniéne vrednosti zagadujuéih materija
za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrsinskih voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti
propisane Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje
zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i
Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS", br. 31/82) za I i I klasu. Prema
Pravilniku o parametrima ekolodkog i hemijskog statusa povrinskih voda i parametrima
hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i
fizi¢ko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar do umeren ekoloski status.
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- Za uzorak V0868/5 ispitivani fizi¢ko-hemijski parametri nitratni i nitritni azot, ukupni fosfor,
ortofosfati i mangan zadovoljavaju III klasu, dok ostali parametru zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima predvidenim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim
1 podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“SI. glasnik RS”, br.
50/2012) Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih materija u povriinskim vodama. Tabela 3.
Granine vrednosti zagaduju¢ih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrsinskih
voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("SI. glasnik SRS",
br. 31/82) za 1 i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("S1. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi€ko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar do umeren
ekoloski status.

- Za uzorak VO0868/6 ispitivani fizi€ko-hemijski parametri zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima predvidenim Uredbom o graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim
1 podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br.
50/2012) Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih materija u povriinskim vodama. Tabela 3.
Grani¢ne vrednosti zagadujucih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrinskih
voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("SI. glasnik SRS",
br. 31/82) za 1 i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekolodkog i hemijskog statusa
povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi¢ko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekologki
status.

- Za uzorak VO0868/7 ispitivani fizi€ko-hemijski parametri zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima predvidenim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim
1 podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br.
50/2012) Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih materija u povrsinskim vodama. Tabela 3.
Grani¢ne vrednosti zagaduju¢ih materija za dobar ekoloski status odnosno I klasu povrinskih
voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povr§inske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS",
br. 31/82) za 1 i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekologkog i hemijskog statusa
povrinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi¢ko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekologki
status.

- Za uzorak VO0868/8 ispitivani fizitko-hemijski parametri ukupni fosfor, ortofosfati i gvozde
zadovoljavaju III klasu, dok ostali parametri zadovolljavaju II klasu prema vrednostima
predvidenim Uredbom o graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012)
Tabela 1. Granitne vrednosti zagadujuéih materija u povrinskim vodama. Tabela 3. Graniéne
vrednosti zagaduju¢ih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrinskih voda (Tip
6) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014). Parametar gvoZde (Fe) ne zadovoljava, dok ostali analizirani
parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("'SL.
glasnik SRS", br. 31/82) za I i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog
statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI

glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i fizicko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar do
umeren ekolo§ki status.

- Zauzorak V0868/9 ispitivani fizi¢ko-hemijski parametar ukupni fosfor zadovoljava III klasu, dok
ostali parametri zadovoljavaju II klasu prema vrednostima predvidenim Uredbom o graniénim
vrednostima zagadujucih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
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njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012) Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih
materija u povrSinskim vodama. Tabela 3. Granitne vrednosti zagadujuéih materija za dobar
ekoloski status odnosno II klasu povr§inskih voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti propisane
Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju
povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o
opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS", br. 31/82) za I i II klasu. Prema Pravilniku o
parametrima ekoloSkog i hemijskog statusa povriinskih voda i parametrima hemijskog i
kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi¢ko-
hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar do umeren ekologki status.

Za uzorak V0868/11 ispitivani fizitko-hemijski parametri ukupni fosfor i ortofosfati
zadovoljavaju I klasu, dok ostali parametri zadovolljavaju II klasu prema vrednostima
predvidenim Uredbom o graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012)
Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih materija u povr$inskim vodama. Tabela 3. Grani¢ne
vrednosti zagaduju¢ih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrinskih voda (Tip
3) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014). Parametar gvoide (Fe) ne zadovoljava, dok ostali analizirani
parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("Sl.
glasnik SRS", br. 31/82) za I'i Il klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekologkog i hemijskog
statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl.

glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i fizicko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar do
umeren ekologki status.

Za uzorak V0868/12 ispitivani fizicko-hemijski parametri ukupni fosfor i ortofosfati
zadovoljavaju III klasu, dok ostali parametri zadovoljavaju I klasu prema vrednostima
predvidenim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrdinskim i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012)
Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagaduju¢ih materija u povr§inskim vodama. Tabela 3. Granitne
vrednosti zagaduju¢ih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrsinskih voda (Tip
3) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS",
br. 31/82) za I i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske i fizitko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar do umeren
ekoloski status,

Na osnovu mikrobiologkih rezultata ispitivanja moZe se konstatovati da:

Za uzorke V0868/1 - VO0868/7, V0868/9, V0868/11 i V0868/12 ispitivani mikrobiologki
parametri zadovoljavaju III KLASU, za uzorak V0868/8 ispitivani mikrobioloski parametri
zadovoljavaju IV KLASU, prema vrednostima predvidenim Uredbom o graniénim vrednostima
zagaduju¢ih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012). Prema klasifikaciji datoj u Pravilniku kojim se
propisuju parametri ekolodkog i hemijskog statusa za povrsinske vode - Pravilnik o parametrima
ekoloskog i hemijskog statusa povr§inskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("Sl. glasnik RS", br. 74/2011) - klasa III odgovara UMERENOM
EKOLOSKOM STATUSU, a klasa IV odgovara SLABOM EKOLOSKOM STATUSU.

) 1zvestaj
. Cr -
@//ié, dipl. ing. teh.
{mana za ekotoksikologka
ispitivanja

05.09.2024. godine
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0V PRILOZI

- Prilog 1-Fotografije sa mesta uzorkovanja

v ]
Slikal. V0868/1 Povriinska voda — JuZzna Morava, Slika2. V0868/2 Povriinska voda — Veternica
100-200m pre uliva reke Veternice 100m pre uliva u Juznu Moravu

b ‘
‘lﬁ ’-‘ ) f} "'_ 3 = . _5. 3 C. = »
V0868/4 Povriinska voda — Veternica u
delu vodotoka posle industrijske zone — most na
starom autoputu (izlaz iz grada)

: i,
Slika3. V0868/3 Povriinska voda — Juzna Morava, Slikad.
100-200m posle uliva reke Veternice
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Slika5. V0868/5 Povrsinska voda - Jablanica —

i Slika6. V0868/6 Povrsinska voda — Veternica u
Vinaracki most

delu vodotoka kod zatvora (ulaz u grad)

¥ Y . Ll
) N R N

Slika7. V0868/7 PovrSinska voda — Veternica u
delu vodotoka uliva Cuklenicke reke (Stojkovce)

i
5 e AR AT I

Slika8. V0868/8 Povr§inska voda — Cuklenicka
reka (kod Stojkovca) pre uliva u reku Veternicu
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Slika9. V0868/9 Povrsinska voda — Veternica Slikal0. V0868/11 PovrSinska voda — Vudjanka

100m posle uliva Vugjanke 100m pre uliva u Veternicu

"

]

Slikall. V0868/12 Povrinska voda — Veternica 1()0 pé: uliva Vu¢janke
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Laboratorija za ispitivanje, Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad SO il

| Kontakt osoba: Goran KneZevi¢, dipl.inZ.tehnol.

|
|
e-mail: goran.knezevic institut.co.rs‘

Naziv dokumenta

| IZVESTAJ O ANALIZI VODE

Predmet ispitivanja

POVRSINSKA VODA

Poslovno ime i sediste
naru¢ioca posla'

GRAD LESKOVAC — GRADSKA UPRAVA,ODELJENJE ZA JAVNE

NABAVKE
Trg Revolucije 45/2,16000 LESKOVAC

Poslovno ime i sediste
izvr§ioca

Institut za zastitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 91 9A

Resenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 01.03.2024. godine

Akreditacija _Akreditacionog tela Srbije J
N Resenje broj 1237800 2024 14843 000 000 000 001 od 16.04.2024. godine,
| Ovlagéenie Ministarstvo poljoprivrede i zaitite Zivotne sredine, Beograd za obavljanje
J fizi¢ko-hemijskih, senzornih i mikrobiologkih ispitivanja otpadnih, povriinskih
| i podzemnih voda, kao i uzorkovanja voda (povrsinske, podzemne i otpadne).

Broj radnog naloga

broj izvestaja
(po radnom nalozu)

RN04-08-361/24

Datum (period)
ispitivanja

Datum prijema uzorka/uzoraka u laboratoriju | 26.08.2024.
Datum podetka analiza 26.08.2024.
Datum zavrsetka analiza 02.09.2024.

- 111UT ZA ZASTITU NARADU AD

i1 Staja i 3iuj ooz e L5070
?rto et o T os .'.9?.-20.?"(;'0(1.
arm I NOVI SAD. Marka Miljanova 91 9A
Napomena

2.
3.
|4
J.

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.

lzvestaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti, bez odobrenja laboratorije.

Laboratorija je odgovorna za sve informacije date u izvestaju, osim za one dobijene od korisnika (oznaka!).
Rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primijen (kada je uzorak dostavio korisnik).

Laboratorija primenjufe pravilo odlucivanja - binarno pravilo jednostavnog prihvaianja, nive poverenja 95%.
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1PODACI O UZORKU / UZORCIMA

R.br. | ID broj Naziv uzorka
1. | VO868/10 | Povriinska voda - reka Vugjanka — Vudje
2. | V0868/13 | Povriinska voda - Kozaratka reka — Grdelica

| ITPODACI O UZORKOVANJU

Plan uzorkovanja

RIN04-08-361/24/ PU od 02.08.2024.

X Uzorkovanje izvrsilo osoblje Laboratorije

[] Uzorak dostavio narugilac

Datum i vreme
uzorkovanja

Uzorkovano 26.08.2024. Vreme uzorkovanja 10:40-12:35h. Transport
| uzoraka u termoizolacionoj prenosnoj komori, temperatura komore +4,0°C;

b

temperatura vazduha +27.8°C i +28.6°C. Uzorkiva¢ Nikola Tomié.
Uzorci konzervisani na terenu prema PU.

Lokacija uzorkovanja

' Reka Vugjanka i Kozaracka reka na teritoriji grada Leskovca (kupalista)

Metoda uzorkovanja
- SRPS ENISO 5667-1:2023 (osim tataka 8, 9 i 11), SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS EN ISO

5667-14;

|- SRPS ISO 5667-4:2019 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 4: Smernice za uzimanje
uzoraka iz prirodnih i ve$tackih jezera;
- SRPS ENISO 5667-6:2017 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 6: Smernice za uzimanje
uzoraka iz reka i potoka;

- SRPS EN ISO 19458: 2009 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka za mikrobiologke analize;

Informacije o karakteristikama uzoraka i GPS koordinate za svaki uzorak

'Rbr.| IDbroj | Opis uzorka GPS Koordinate
. iy e . .. 42°51'14"N
1. | V0868/10 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 21°54'58"F.
= | - [ ! 1/
2. | VOB68/13 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija | 3502,31 S?EN
Q7-04-02/9 broj radnog naloga/izvestaja: RN04-08-361/24 / 1 strana: 2/7



g) Izvestaj o analizi vode

III REZULTATI MERENJA

Rezultati fizicko-hemijskog ispitivanja

V0868/10 Povriinska voda — reka Vugjanka — Vuéje

e Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom __vrednost dnost* Metoda ispitivanja
. V0868/10 | VTEONOs
Temperatura vode [°C|"™ 19.6 - US EPA 170.1:1974
| pH vrednost™ 8.32 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
| Suspendovane materije [mg/1] 4.00 25 Priruénik” metoda 2540 D
| Rastvoren kiseonik [mg/1] ™ B 7.86 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014 |
| Zasiéenost kiseonikom [%]"* 82.4 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
Biologka potro3nja kiseonika (BPKs) [mg/i] 2.08 4.0 SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potros$nja kiseonika (HPK) [mg/1] 6.8 15 | (05-04-450
Permanganatni indeks [mgOy/1| 312 10 05-04-464
Amonijum jon [mgN/l] - <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
Nitrati [mgN/1] <0.113 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti [mgN/1] ~<0.003 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/1] - | 0.14 0.15 Priruénik! P-V-16/A B
Ortofosfati [mgP/1] | 0.090 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
Hloridi [mg/1] - | 114 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
Sulfati [mg/1] | 9.73 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Suvi ostatak na 105°C [mg/1] | 60 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B
Elektroprovodljivost na 20°C [1S/cm| . 66 1000 SRPS EN 27888:2009 I
Bakar (Cu) [mg/1] B <0.02 0.022 (0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011 I
Cink (Zn) [mg/l] | <0.03 | 0.700(0.2)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Hrom ukupni (Cr) [mg/1] - | <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS ENISO 11885:2011
Gvozde (Fe) [mg/1] 0.228 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/l] - 0.006 0.100 | SRPS ENISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 i | SRPSENISO 11885:2011
. 0.005%#*
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.00045+ SRPS EN ISO 11885:2011
| iy s : 0.05%**
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0.034) SRPS ENISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/]] B <0.001 0.001 SRPS ISO 6439:1997*
f;\;/‘iinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 Q5-04-454 |
Ukupna tvrdoéa [mgCaCO4y/1] 32.50 - Priru¢nik ?metoda 2340C |

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujuéih materija u povriinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloki status odnosno I klasu povrsinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrSinskih i podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. Tip 6- Mali vodotoci van podrucia Panonske nizije koji nisu obuhvacéeni tipom 3 i 4, kao i
vodotoci koji nisu obuhvadeni Pravilnikom

Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativiog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011)

** Parametri radeni na terenu

*E* Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI glasnik SRS", br. 31/82) za 1 i II kiasu

*van obima akreditacije.

*** Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vade i rokovima za
njihovo dostizanje (“sl. glasnik rs”, br. 24/2014)
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!@ Izvesta) o analizi vode

V0868/13 Povriinska voda — Kozaraéka reka — Grdelica

| Lzmerena Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom | vrednost | vrednost* Metoda ispitivanja
) ) | V0868/13

| Temperatura vode [°C]™ - 22.4 - US EPA 170.1:1974
" pH vrednost™ - 7.90 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016 g
| Suspendovane materije [mg/1] - 8.80 25 Priru¢nik? metoda 2540D
_Rastvoren kiseonik [mg/1] ** - 7.98 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014

Zasicenost kiseonikom [%]"" 85.3 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014

Bioloska potrosnja kiseonika (BPKs) [mg/1] 120 | 5.0 SRPS EN 1899-2:2009

Hemijska potro$nja kiseonika (IIPK) [mg/1] | <4 15 Q5-04-450 B

Permanganatni indeks [mgQ,/1] |  1.84 10 (05-04-464
| Amonijum jon [mgN/1] | <0078 |  0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
| Nitrati [mgN/1] | <0.113 3.0 | SRPS EN ISO 10304-1:2009

Nitriti [mgN/1] - | <0.003 0.03 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Ukupni fosfor [meP/1] . 020 0.20 | Priru¢nik! P-V-16/A |
| Ortofosfati [mgP/1] - | 0.098 0.10 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
_Hloridi [mg/1] 1.97 100 | SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
| Sulfati [mg/1] 8.53 100 | SRPS EN ISO 10304-1:2009
_ Suvi ostatak na 105°C [mg/1] 72 1000 Priru¢nik? metoda 2540 B n
| Elektroprovodljivost na 20°C [iS/cm] ™ 87 1000 SRPS EN 27888:2009 B
| Bakar (Cu) [mg/l] <0.02 0.022 (0.1)*** | SRPS EN ISO 11885:2011 ]
| Cink (Zn) [mg/1] <0.03 | 0.700 (0.2)*** | SRPS EN ISO 11885:2011 |
. Hrom ukupni (Cr) [mg/1] <0.006 | 0.050(0.1)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
| Gvozde (Fe) [mg/1] 0.073 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011

Mangan (Mn) [me/l] 0.016 0.100 | SRPS ENISO 11885:2011

Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 88?:?; SRPS EN ISO 11885:2011

i 0.005%*+ |
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.0006+ SRPS EN ISO 11885:2011
o ) 0.05%**

Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 0,034y~ | SRPSENISO 11885:2011
| Fenolni indeks [my/]] <0.001 0.001 SRPS ISO 6439:1997" _|
I_Il’li)lzll‘f]inski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0200 | 05-04-454
| Ukupna tvrdoéa [meCaCO4/1| 50.50 | - | Priru¢nik ? metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sluzbeni glasnik RS". br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujucéih materija u povrsinskim vodama.
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno II kiasu povrsinskih voda.

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS", br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: ¢l. 280.
Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrSinskih § podzemnih voda. Pravilnik je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024. | Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge
Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011)

** Parametri radeni na terenu

*** Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("S. glasnik SRS”, br. 31/82) za I i II klasu

*van obima akreditacije.

T Uredba o granicnim vrednostima priovitetnih i prioritetih hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za
njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs"”, br. 24/2014)

@1’(; Odobrio rezultate
( . / N ——
Ivana Ku‘rc'ubic', n_laster_hemiéar Laura Luki¢, master hemidar
Visi analiti¢ar Sef odseka za fizicko-hemijska ispitivanja

\

\/
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@ Izvestaj o analizi vode

Rezultati mikrobioloskih ispitivanja

‘ Ispitivani parametar sa mernom

| Izmerena vrednost

Referentna Metoda ispitivani
jedinicom vrednost G E LRIENERIZ
! V0868/10
| Prebrojavanje : _ |
Escherichia coli bKa‘ﬁg‘;n:ne 3x10° 1x10% - 1x10°
ikoliformnih | ooty ) B | SRPS EN ISO 9308-
bakterija - Deo 2:2015
2: (MPN) E. coli 1,5x10? 1x10* - 1x10*
(cfu/100 ml)
Otkrivanje i odredivanje broja
crevnih enterokoka u povr$inskim i ) 5 N SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 7x10 4x107- 4x10 1:2009
| (cfu/100 ml)
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) 3 4 5 SRPS EN ISO
temperatura 1 vreme inkubacije (22 2,7x10 Ix107- 1x10 6222:2010

+ 23 °C tokom (68 £ 4) h

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS™, br. 50/2012).

Izmerena vrednost |

Ispitivani parametar sa mernom Referentna Metoda ispitivanja
jedinicom V0868/13 vrednost
p . . .
Ercherohia coii | bacirge 48x10¢ 1x10f - 1x10°
. . .. SRPS EN ISO 9308-
| koliformnih bakterija =1 22015
-Deo 2: (MPN) , 4 3 4 '
(cfu/100 ml) E. coli 1x10 1x10° - 1x10
| Otkrivanje i odredivanje broja )
| . . . .
crevnih enterokoka u povrsinskim i ) 5 5 SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 38x10 4x10° - 4x10 1:2009
(cfu/100 ml) -
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (c¢fu/ ml) N 4 S SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 + | 8,4x10 1x10* - 1x10 6222:2010
2) °C tokom (68 £4) h -

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povr$inskim i podzemnim vodama i sedimentu i

rokovima za njihovo dostizanje (““Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).

4

I%y‘/dig):;

/ 7 /.‘

/f{/_/ ‘,1'—/_,-

Biljana Beslin, dipl. biclog
Visi analiti¢ar

Q7-04-02/9

broj radnog naloga/izvestaja:

Odobrio rezultate
<

_:,::’ : !\'_.

/

* Nikolina zvi-.garac, dipl. biolog

spec. mikrobiologije hrane

RN04-08-361/24 /1

Sef odseka za mikrobiologka ispitivanja

strana: 5/7




@ IzveStaj o analizi vode

IV ZAKLJUCAK

Na osnovu fizicko-hemijskih rezultata ispitivanja moZe se konstatovati da:

Za uzorak V0868/10 ispitivani fizicko-hemijski parametri zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima propisanim Uredbom o grani&nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“SL. glasnik RS”, br. 50/2012)
Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagaduju¢ih materija u povrsinskim vodama. Tabela 3. Grani¢ne
vrednosti zagadujucih materija za dobar ekoloski status odnosno 11 klasu povr§inskih voda (Tip
6) 1 zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("S1. glasnik SRS",
br. 31/82) za 1 i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske 1 fizi¢ko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekologki
status.

Za uzorak VO0868/13 ispitivani fizitko-hemijski parametri zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima predvidenim Uredbom o graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povr§inskim
i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br.
50/2012) Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih materija u povriinskim vodama. Tabela 3.
Granicne vrednosti zagadujucih materija za dobar ekologki status odnosno II klasu povr¥inskih
voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povr3inske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014) i Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("Sl. glasnik SRS",
br. 31/82) za I i II klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik

RS", br. 74/2011) za hemijske i fizitko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekologki
status.

Na osnovu mikrobioloskih rezultata ispitivanja moZe se konstatovati da:

Za uzorke V0868/10 i V0868/13 ispitivani mikrobioloski parametri zadovoljavaju III KLASU,
prema vrednostima predvidenim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u
povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik
RS, br. 50/2012). Prema klasifikaciji datoj u Pravilniku kojim se propisuju parametri ekoloskog i
hemijskog statusa za povrSinske vode - Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("Sl. glasnik
RS", br. 74/2011) - klasa 1T odgovara UMERENOM EKOLOSKOM STATUSU.

/waVr\\
( IIZV&'a_]
;)d_ﬁ—\}/\/ qu'ﬁ

Gorah l\fn»; v@&{ l. ing. teh.
Rukovodilac demﬂmﬂna za ekotoksikoloska

ispitivanja

05.09.2024. godine
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V PRILOZI

- Prilog 1-Fotografije sa mesta uzorkovanja

- — : . wir i i :.l',‘,
Slikal. V0868/10 Povrsinska voda — reka Vugjanka
— Vugje reka — Grdelica
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FNSTITUT ZA ZASTITU NA RADU ad. 01073 .
‘ NABOPATOPHIA ;:{/;‘/'_%\\“\l*?
0OV] 5AD 3A UCTUTHBAHGE oy, NN
Laboratorija za ispitivanje, Marka Miljanova 9 i 9A, 21101 Novi Sad | Bonecizos nmi
| Kontakt osoba: Goran Knezevié, dipl.inZ.tehnol. e-mail: goran.knezevic@institut.co.rs
Naziv dokumenta J IZVESTAJ O ANALIZI VODE 1
Predmet ispitivanja | POVRSINSKA VODA
o GRAD LESKOVAC - GRADSKA UPRAVA,ODELJENJE ZA JAVNE
Poslovno ime i sediste
narudioca posla! NABAVKE
Trg Revolucije 45/2,16000 LESKOVAC
. . ™ |
POSIEVHO Ime 1 sediste Institut za zastitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A
izvr§ioca
Akreditacija ResenJ.e o'utvrdlvan_]u op_lma akreditacije broj 01-073 od 01.03.2024. godine
Akreditacionog tela Srbije
T 1l
ReSenje broj 1237800 2024 14843 000 000 000 001 od 16.04.2024. godine,
Ovlaséenie Ministarstvo poljoprivrede i zastite Zivotne sredine, Beograd za obavljanje
J fizitko-hemijskih, senzornih i mikrobiologkih ispitivanja otpadnih, povrsinskih
i podzemnih voda, kao i uzorkovanja voda (povriinske, podzemne i otpadne).
Broj radnog naloga | RN04-08-16/24 broj izvestaja
{po radnom nalogu)
Datum prijema uzorka/uzoraka u laboratoriju | 12.08.2024.
Da?u.m ([.Jermd) Datum pocetka analiza 12.08.2024.
1spitivanja
Datum zavrietka analiza 16.08.2024.
30 30MTATY HAPATY Al
.. . WTYT 3A 388 -
Broj izvestaja i HHCT D0 B~ S’V\\W 4
datum {’p‘”wz__(al?% v o
LT Mapka Musanosa SUIA
HOBW CAL, Map
Napomena
1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.
2. Lzvestaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti, bez odobrenja laboratorije.
3. Laboratorija je odgovorna za sve informacije date u izvestaju, osim za one dobijene od korisnika (oznakd').
4. Rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakay Jje primljen (kada je uzorak dostavio korisnik).
5. Laboratorija primenjufe pravilo odlucivania - binarno pravilo jednostavnos prihvatanja, nivo poverenja 95%, J
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| IPODACI O UZORKU / UZORCIMA
‘ R.br.—|— ID broj jl_Naziv uzorka
‘ 1. | V0805/1 _| Povrsinska voda — reka Vugjanka — Vugje

2. | V0805/2 : PovrSinska voda — Kozaradka reka — Grdeli; |

I_H PODACI O UZORKOVANJU |
| Plan uzorkovanja J;RNO4-08-16/24/ PU od 02.08.2024. o |
L Uzorkovanje izvrsilo osoblje Laboratorije E Uzorak dostavio narugilac |

|' Uzorkovano 12.08.2024. Vreme uzorkovanja 10:30-12:15h. Transport |
uzoraka u transportnom friZideru, temperatura frizidera od +4,3 do |
+4,8°C; temperatura vazduha +33.0°C. Uzorkiva¢ Viade Grahovac.

——— | Uzorci konzervisani na terenu prema PU.

Lokacija uzox?ovanja ‘ Reka Vugjanka i Kozaradka reka na teritoriji grada Leskovca (kupaliéta_)

‘ Datum i vreme uzorkovanja ‘

’»Metoda uzorkovanja
- SRPS EN IS0 5667-1:2023 (osim tacaka 8, 9i 11), SRPS EN ISO 5667-3:2018, SRPS EN ISO ‘
| 5667-14;
- SRPS IS0 5667-4:2019 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 4: Smernice za uzimanje |
uzoraka iz prirodnih i vestagkih jezera;
- SRPS ENISO 5667-6:2017 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 6: Smernice za uzimanje
uzoraka iz reka i potoka;
- SRPS EN ISO 19458: 2009 Kvalitet vode - Uzimanj ¢ uzoraka za mikrobioloske analize;
Informacije o karakteristikama uzoraka i GPS koordinate za svaki uzorak |

| 6Ps Koordinate

—Izbr. ID br_oj —| Opis uzorka

. i e . . | 42°51'14'N
‘_1 JE)SES/I— beﬁqe, bez mirisa, be_z ‘:dhlih otpadmh_mat_eni | 21°54'58F ]
|2 ‘ V0805/2 | bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija | 3502,31 g?E’N ‘
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Izvestaj o analizi vode

III REZULTATI MERENJA

Rezultati fizi¢ko-hemijskog is itivanja

V0805/1 Povrsinska voda — reka Vuéjanka - Vugje

lzmerena Referentna
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja ]
vrednost*
V0805/1
Temperatura vode [°C]™ 21.5 - US EPA 170.1:1974 ]
pH vrednost™* 7.38 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
| Suspendovane materije [mg/I] 4.40 25 Priru¢nik? metoda 2540 D
Rastvoren kiseonik [me/1 ™ 7.18 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014
Zasicenost_kiseonikom [%]™ 84.2 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
Biologka potrosnja kiseonika (BPK;) [mg/l] 2.1 [ 4.0 SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potro$nja kiseonika (HPK) [mg/1] 6.0 ( 15 Q5-04-450
Permanganatni indeks [mgO,/1] 296 | 10 | Q5-04-464
Amonijum jon [mgN/]] 0.099 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
Nitrati [mgN/1] <0.113 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti [mgN/[] <0.003 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/1] 0.03 0.15 Priruénik P-V-16/A
Ortofosfati [mgP/] 0.007 0.10 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Hioridi [mg/1] 0.932 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009 |
Sulfati [mg/1] 9.77 _L 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
| Suvi ostatak na 105°C [mg/1] 28 [ 1000 Priruénik? metoda 2540 B
FElektroprovodljivost na 20°C [uS/cm]** 134 | 1000 SRPS EN 27888:2009
Bakar (Cu) [mg/]] | <0.02 | 0.022(0.1)*** | SRPS EN SO 118852011
Cink (Zn) [mg/1] <0.03 0.700 (0.2)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
Hrom ukupni (Cr) [me/] <0.006 0.050 (0.1)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
GvoZde (Fe) [mg/1] 0.321 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/1] | 0011 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/I] <0.01 8'815::i SRPS EN ISO 11885:2011
.. 0.005%** :
Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.00045+ SRPS ENISO 11885:2011
. . 0.05%%*
Nikl (Ni) [mg/1] < 0.008 (0.034) SRPS EN ISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] <0.001 | 0.001 SRPS ISO 6439:1997*
j;;;lﬁlinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 Q5-04-454
Ukupna tvrdoéa [mgCaCOy/l] 36.0 - | Priru¢nik ? metoda 2340 C 4‘

Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba Je objavijena u "Shuzbenom glasniku SRS”, br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi: &l 280.

Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih tela povrsinskih i podzemnih voda. Pravilnik Je objavijen u "Sluzbenom glasniku RS", br. 72/2023
od 31.08.2023. Prilog 1. Tabele 2024, Tip 6- Mali vodotoci van podrucia Panonske nizije koji nisu obuhvacleni tipom 31 4, kao i

vodotoci koji nisu obuhvadeni Pravilnikom

Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa

Ppodzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/207 1)
* Parametri radeni na tevenu

**% Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI. glasnik SRS ", br. 31/82) za Ii Il Klasu

“van obima akreditacije.

** Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima zaq

njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014)
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@ Izvestaj o analizi vode

V0805/2 Povriinska voda — Kozaradka reka — Grdelica

Izmerena Referentna ]
Ispitivani parametar sa mernom jedinicom vrednost Metoda ispitivanja
vrednost*
V0805/2
Temperatura vode [°C]** 23.1 - US EPA 170.1:1974
pH vrednost™ 7.50 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016 4{
Suspendovane materije [mg/1] 5.20 25 Priru¢nik? metoda 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/1]™* 8.46 min.7.0 SRPS EN ISO 5814:2014
Zasiéenost kiseonikom [%]" 101.6 70-90 SRPS EN ISO 5814:2014
Bioloska potro$nja kiseonika (BPKs) [mg/1] 1.15 5.0 SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potrosnja kisconika (HPK) [mg/I] <4 15 Q5-04-450 ]
Permanganatni indeks [mgO,/1] 1.52 10 Q5-04-464
Amonijum jon [mgN/] <0.078 0.10 SRPS EN ISO 14911:2009
Nitrati [mgN/1] <0.113 3.0 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti [mgN/] <0.003 0.03 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni fosfor [mgP/1) 0.02 0.20 Priruénik" P-V-16/A
Ortofosfati [mgP/1] 0.007 0.10 SRPS ENISO 10304-1:2009 |
Hloridi [mg/1] 1.90 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati [mg/1] 8.50 100 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Suvi ostatak na 105°C [mg/1] 42 1000 Priruénik® metoda 2540 B
Elektroprovodljivost na 20°C [ S/cm] ™ 96 1000 SRPS EN 27888:2009
Bakar (Cu) [mg/1] <0.02 0.022 (0.1)*** | SRPS EN ISO 11885:2011 |
Cink (Zn) [mg/1] <0.03 0.700 (0.2)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
Hrom ukupni (Cr) [mg/1] <0.006 0.050 (0.1)*** | SRPS EN ISO 1 1885:2011
Gvozde (Fe) [mg/1] 0.895 0.500 (0.3)*** | SRPS EN ISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/1] 0.033 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/1] <0.01 oot | sres ENTSO 118852011
.. 0.005%:*

Kadmijum (Cd) [mg/1] <0.0004 0.0006++ SRPS EN ISO 11885:2011 j

Y 0.05%%* ]
Nikl (Ni) [mg/1] <0.008 (0.034)+ SRPS EN ISO 11885:2011 J
Fenolni indeks [mg/1] < 0.001 0.001 SRPS ISO 6439:1997* —|
E;)lgléjinski aktivne materije (kao laurilsulfat) <0.05 0.200 Q5-04-454 —{
Ukupna tvrdo¢a [mgCaCOy/1) 58.0 - Priruénik 2 metoda 2340 C

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim podzemnim voda
br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagaduj
Tabela 3. Granicne vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloshi status odnosno I kla
Uredba o kategorizaciji vodotoka Uredba Je objavijena u "Sluzbenom glasniku SRS",

dostizanje ("Slusbeni glasnik RS".

Zakona - SRS, 33/75-689.

Pravilnik o utvrdivanju vodnih telg povesinskih § podzemnih voda. Pravilnik Je objavijen u
od 31.08.2023. Prilog I. Tabele 2024, ] Tip 3- Mali i srednji vodotoci, nadmorska visina d
i hemijskog statusaq

Pravilnik o parametrima ekoloskog
podzemnih voda ("SI, glasnik RS ", br. 74/2011)
™ Parametri radeni na tereny

**X Pravilnik o opasnim materijama u vodama ("SI glasnik SRS ", br. 31/82) za I'i IT kilasu

"van obima akreditacije.

™ Uredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih

wjihovo dostizanje ("'sl. glasnik rs”, br. 24/2014)

Ivana Kuréuli¢, naster hemicar
Vifi andlitidar

Q7-04-02/9

broj radnog naloga/izves

o
povrsinskih voda i parametrim

ma i sedimentu | rokovima za njihovo

uéih materija u povrsinskim vodama,
su povrinskih voda.
br. 5/68 od 3.2.1968. godine. Vidi- ¢, 280,

"Stuzbenom glasniku RS", br. 72/2023
300 m, dominacija krupne podloge

a hemijskog i kvantitativnog statusa

Odobrio rezultate

AN

supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za

Laura Luki¢, master hemidar
Sef odseka za fizi¢ko-hemijska ispitivanja

taja: RN04-08-16/24 / 1
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Rezultati mikrobiolo$kih ispitivanja

Y Izmerena vrednost
Ispitivani parametar sa mernom ] Referentna

jedinicom V0805/1 vrednost Metoda ispitivanja
Prebrojavanje | Koliformne | 4,6x10° 1x10* - 1x10° || |
Esc.herzchfa coli i B bakterije ‘ SRPS EN ISO 9308-
‘ koliformnih bakterija —— — —— 29015 |
pDeoZ MPN) L3102 | 1x10° - 1x10¢
(cfu/100 ml) | | | |
T)tk_rivanje i odredivanje blgja I —|_ o ‘ - _I
crevnih enterokoka u povrsinskim i 2 ) : SRPS EN ISO 7899-
otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) | 3,8x10 l0- 410> 1:2000

R I I S ]
| Ukupan broj kulturabilnih 1 — i

| mikroorganizama (cfu/ ml) 4 4 P SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 + | 1,4x10 | Ix10%-1x10 62222010 |
2Cokomestan | | I DR

-Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje (“SL. glasnik RS™, br. 50/2012).

e —— -
| Izmerena vrednost ‘ |

‘ Ispitivani parametar sa mermnom F o Referentna | Metoda ispitivanja ‘
jedinicom | V0805/2 | vrednost
Prebrojavanje e =
Escherichia coli | li‘ﬁg;’l”:ne | 4x10* | 1x10%- 1x10° |
i koliformnih aderje | e B SRPS EN ISO 9303-
bakterija - Deo | 2:2015
2: (MPN) | E. coli 3x10° | 1x10°- 1x10* |
|(cfw100ml) | - . —
|' Otkrivanje i odredivanje broja i | {7
crevnih enterokoka u povrsinskim i | 3 ; 3 SRPS EN ISO 7899-
| otpadnim vodama - Deo 1 (MPN) 2,1x10 |‘ 4x10° - 4x10 1:2009 |
(cfw/100 ml) — - -
FUkupan broj kulturabilnih | | —|' _:
mikroorganizama (cfu/ ml) 4 4 5 SRPS EN ISO
temperatura i vreme inkubacije (22 | 2,6x10 | 1x10%- 1x10 | 6222:2010 |

|£2)°Ctokom (68+4)h |

-— e ]

-Uredba o graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimenty
rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012).

(Izradio Od(ob.yio rezultate

<)) ) A
NV Biljana Beélﬁ , dipl. biolog Nikolina Z&parac, dipl. biolog

spec. mikrobiologije hrane

Visi analiticar Sef odseka za mikrobioloska ispitivanja
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IV ZAKLJUCAK

Na osnovu fizigko-hemijskih rezultata ispitivanja moZe se konstatovati da:

- Za uzorak V0805/1 ispitivani fizitko-hemijski parametri zadovoljavaju II klasu prema
vrednostima propisanim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“S1. glasnik RS”, br. 50/2012)
Tabela 1. Grani¢ne vrednosti zagadujuéih materija u povrsinskim vodama, Tabela 3. Grani¢ne
vrednosti zagadujuéih materija za dobar ekoloski status odnosno II klasu povrsinskih voda (Tip
6) i zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih j
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje
("sl. glasnik rs", br. 24/2014). Parametar gvozde (Fe) ne zadovoljava, dok ostali parametri
zadovoljavaju vrednosti propisane Pravilnikom o opasnim materijama u vodama ("SI glasnik
SRS", br. 31/82) za I i I klasu. Prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa
povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI. glasnik
RS", br. 74/2011) za hemijske i fiziko-hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekologki
status.

- Zauzorak V0705/2 ispitivani fizitko-hemijski parametar gvozde zadovoljava III klasu, dok ostali
parametri zadovoljavaju I klasu prema vrednostima predvidenim Uredbom o graniénim
vrednostima zagadujuéih materija u povriinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2012) Tabela 1. Graniéne vrednosti zagadujuéih
materija u povr§inskim vodama. Tabela 3. Graniéne vrednosti zagadujuéih materija za dobar
ekoloski status odnosno II klasu povrsinskih voda (Tip 3) i zadovoljavaju vrednosti propisane
Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju
povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje ("sl. glasnik rs", br. 24/2014). Parametar
gvoZde (Fe) ne zadovoljava, dok ostali parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Pravilnikom
0 opasnim materijama u vodama ("S1. glasnik SRS", br. 31/82) za 11 I1 klasu. Prema Pravilniku o
parametrima ekologkog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i
kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i fizigko-
hemijske elemente kvaliteta uzorak ima dobar ekoloski status.

Na osnovu mikrobioloskih rezultata ispitivanja moZe se konstatovati da:

- Za uzorke V0805/1 i V0805/2 ispitivani mikrobiologki parametri zadovoljavaju III KLASU,
prema vrednostima predvidenim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujué¢ih materija u
povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“SI. glasnik
RS”, br. 50/2012). Prema klasifikaciji datoj u Pravilniku kojim se propisuju parametri ekologkog i
hemijskog statusa za povriinske vode - Pravilnik o parametrima ekologkog i hemijskog statusa
povrinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI glasnik
RS", br. 74/201 1) - klasa ITI odgovara UMERENOM EKOLOSKOM STATUSU

y ;G‘H’ily .
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V PRILOZI

Izvestaj o analizi vode

Prilog 1-Fotografije sa mesta uzorkovanja

Sl1ka2 V0805/2 Povrsmska voda — Kozaracka
VuCJanka - Vudje reka — Grdelica
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